CMPW CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH | WEGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
PAN

ul. Marii Curie-Sktodowskiej 34, 41-819 Zabrze

Zabrze, 15.01.2019

Do wszystkich Wykonawcow postepowania w sprawie:

Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiatow Polimerowych i Weglowych PAN
Znak sprawy: PN/JUOPWE/01/2018

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

1) Pytanie:

Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy.

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby reaktor umozliwiat prace z naczyniami cisnieniowymi o réznych

objetosciach oraz z naczyniami o objetosci do co najmniej 120ml pod ci$nieniem
atmosferycznym?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy, zgodnie z wymogami zapisanymi w dokumentach przetargowych, dopuszcza
reaktory mikrofalowe pracujace z naczyniami, w ktérych minimalna objetosé mieszaniny
reakcyjnej wynosi 20 mL i wiecej, na przyktad 120 mL. Zamawiajacy dopuszcza réwniez reaktory,
zgodnie z wymogami zapisanymi w dokumentach przetargowych, pracujgce z naczyniami do
pracy pod cisnieniem do 30 baréw oraz pod cisnieniem atmosferycznym, zwtaszcza dla wigkszych
pojemnosci naczyn.

2) Pytanie:
Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy.

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby pomiar temperatury w naczyniu reakcyjnym odbywat sie poprzez
czujnik podczerwieni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy, zgodnie z wymogami w dokumentacji przetargowej, dopuszcza reaktory
mikrofalowe z pomiarem temperatury poprzez czujnik podczerwieni mierzacy temperature
$cianki naczynia, pod warunkiem wyposazenia mikroreaktora takie w czujnik mierzacy
temperature bezposrednio w naczyniu.

3) Pytanie:
Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy.

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby pomiar temperatury odbywat sie od spodu naczynia
reakcyjnego? Chcieliby$Smy zwrdci¢ uwage, ze jest to najbardziej precyzyjny pomiar temperatury
bez wzgledu na stosowang objetos¢ mieszaniny reakcyjnej.
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Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza reaktory mikrofalowe z pomiarem temperatury od spodu naczynia
reakcyjnego jednak dla wigkszych objetoéci, zwtaszcza mieszanin reakcyjnych o wigkszych
lepkosciach i tym samym wigkszych oporach dyfuzyjnych, konieczny jest pomiar temperatury
wewnatrz naczynia reakcyjnego, tak jak zaznaczono w odpowiedzi na pytanie 2.

4) Pytanie:
Zadanie nr 7: Reaktor mikrofalowy.

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby gesto$é pola mikrofalowego byta na poziomie co najmniej 900
Wat/Litr? Prosze wzigé pod uwage, ze jest to standard dla wigkszosci producentéw zapewniajacy
wydajne grzanie mikrofalowe nawet mato polarnych zwigzkdw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, zgodnie z wymogami opisanymi w dokumentacji przetargowej, dopuszcza reaktory
mikrofalowe o mocy ciagtej mikrofal nie mniejszej niz 850 W. Taka moc dla naczyn o objetosci nie
przekraczajacej 250 mL jest wystarczajaca dla prac prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Dyrektor Centrum

prof. dr habl. Andrzej Dworak
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